Հավելված  
ՀՀ ֆինանսների նախարարի  2014թ. .......... ...........-ի N .....-Ա հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՇՀ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ


ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ Վ3- ՇՀԱՊՁԲ-11/16-2015/1
Պատվիրատուն` <<Վանաձորի թիվ 3 պոլիկլինիկա>> ՊՓԲԸ , որը գտնվում է ք. Վանաձոր Պարույր Սևակի 49  հասցեում, ստորև ներկայացնում է Վ3- ՇՀԱՊՁԲ-11/16-2015/1 ծածկագրով հայտարարված ՇՀ  ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի /երի/ մասին տեղեկատվությունը:
	
	
	
	Գնման առարկայի

	Չափա-բաժնի համարը
	Անվանումը
	Չափման միա-վորը
	Քանակը

	Նախահաշվային գինը 
	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Ուլտրաձայնային  թվային դյուրակիր  սկաներ 
Sono Scape  S6  2 տվիչով

	հատ
	1
	1
	
	
	Ուլտրաձայնային հետազոտման դյուրակիր սարք Sonoscape S6  2 տվիչով,
Գունավոր ուլտրաձայնային համակարգ  ճառագայթի լրիվ թվայնացումով, 15 դույմ հեղուկ բյուրեղային գունավոր մոնիտոր: 

Մեկ տվիչով 3 տարբեր հաճախականությունների ընտրության հնարավորություն, տվիչների  միացման ներկառուցված երկու պորտ:

Տեխնիկական  տվյալներ՝
•
Կադրերի հաճախականություն –առնվազն 256 կադր/վ
•
Թվային ալիքների քանակը – 1024

•
Տվիչների էլեմնտների քանակը մինչև - 256

•
Նեքին հիշողություն – 80գբ
•
Կոնվեքսային տվիչի անկյունը – 70 և ավելի
•
Սեկտորային տվիչի անկյունը – 90 և ավելի
Ներկառուցած մոդուլներ՝
•
գունավոր էներգետիկ, 

•
իմպուլս-ալիքային, 

•
բարձր հաճախականության իմպուլսային, 

•
տվիչների միացման ներկառուցված երկու պորտ: 

Օգտագործման բնագավառը՝
•
մանկաբարձություն
•
գինեկոլոգիա
•
մամոլոգիա
•
ուրոլոգիա
•
կարդիո
•
պերիֆերիկ անոթներ և մանր օրգաններ
•
մանկաբուժություն
•
նեոնատոլոգիա
•
տրանսկրանիալ հետազոտումներ
•
ներորովայնային հետազոտումներ
Ռեժիմները՝
•
B, 2B, M, B+M, 4B; 

•
Իմպուլսային դոպլեր PW; 

•
Գունավոր դոպլերի բլոկ CFM; 

•
CW դոպլեր
•
Էներգետիկ դոպլեր PD; 

•
Բարձր հաճախականության իմպուլսային դոպլեր HPRF;

•
Հյուսվածքային հարմոնիայի պատկերման  բլոկ (THI):

•
Դոպլերի տվյալների ավտոմատ վերլուծություն
Ուլտրաձայնային դիագնոստիկ ծրագրերի փաթեթներ, այդ թվում` 

•
Կարդիո
•
մանկաբարձական
•
գինեկոլոգիական
•
ուրոլոգիական
•
պտղի սրտի գնահատման
•
անգիոլոգիական հետազոտումների համար
B-Mode

•
Խոշորացում – մինչև 10 

•
TGC -8

•
Ֆոկուս – 9

•
Dynamic Range – 5

•
Խորություն – 24.1

•
GSC – 7

Տեխնոլոգիաներ`

•
Multi-beam -  Ճառագայթի  թվային ստեղծման տեխնոլոգիա
•
FVFՀյուսվածքների  օպտիմալ  պատկերի  ստացման  տեխնոլոգիա, շնորհիվ արագության շտկման
•
THI Հյուսվածքային կամ 2-րդ հարմոնիկա – բարձրացնում է գծային և կոնտրաստային թույլտվության պատկերի որակը դժվար վիզուալիզացիայի դեպքում,

•
TA- Համատեղում է երկու վերոհիշյալ տեխնոլոգիաները
•
μ-Scan – Ուլտրաձայնային պատկերի ֆիլտրացման ծրագիր.  Ապահովում է եզրագծերի լավ կոնտրաստ և նվազեցնում է աղմուկի մակարդակը,                                                                                                                                      

•
DPI withcolormap – Ապահովում է օգտագործվող ռեժիմից կախված ոչ գծային ֆիլտրացիա պատկերի վրայից գունավոր կետերի հեռացման համար,

•
M-Tuning – Հետազոտվող օրգանի պատկերի կարգավորման արագացված ռեժիմ  /մեկ կոճակի սեղմամբ/ B և  D ռեժիմներում, 

•
Compoundimage – տեխնոլոգիա, որը համատեղում է ուլտրաձայնային ինֆորմացիան տարբեր հաճախականության ակուստիկ երիզներից
•
Frequency Compound– տեխնոլոգիա, որը համատեղում է ուլտրաձայնային ինֆորմացիան տարբեր 
•
Free Hand 3 D Համակարգ ՝հյուսվածքների մակերեսի ծավալային կառուցվածքի վերակառուցում,

Համակարգ՝
•
Դոպլերի տվյալների ավտոմատ վերլուծություն
•
Դոպլերային հետազոտման անկյան փոփոխության հնարավորություն  CFM և PD ռեժիմներում:

•
Հետազոտության պրոտոկոլի ծրագրավորում,

•
Տվյալների ղեկավարման մոդուլ,

•
DICOM համակարգ ` համացանցայինին տեգրացիայի հնարավարություն, տվյալների պահպանում (DICOMS toreand Verification)

•
USB 2.0 Storage:

•
Իրական ժամանակում բարդ բազմաճառագայթային սկանավորում:

•
Հյուսվածքների ակուստիկ հատկություններով  2 D պատկերման օպտիմիզացիայի ծրագիր
•
Դուպլեքս և տրիպլեքս ռեժիմներ:

•
Ազդանշանի զուգահեռ մշակում
•
Արյան հոսքի լավ վիզուալիզացիա բոլոր դոպլերային ռեժիմներում:

Լրակազմը՝
•
Կոնվեքսային տվիչ 3.7-7.0 ՄՀց: ներորովայնային հետազոտումներ, գինեկոլոգիա, ուռոլոգիա
•
Գծային տվիչ 5-15 ՄՀց՝պերիֆերիկ անոթներ, ներորովայնային, մակերեսային կառուցվածքներ և մանր օրգաններ,  ոսկրա-մկանային:  

Էլեկտրասնուցումը 220-240 Վ. 50 Հց. ստանդարտ ցանցից:

Երաշխիք՝ 1 տարի:
	Ուլտրաձայնային հետազոտման դյուրակիր սարք Sonoscape S6  2 տվիչով,
Գունավոր ուլտրաձայնային համակարգ  ճառագայթի լրիվ թվայնացումով, 15 դույմ հեղուկ բյուրեղային գունավոր մոնիտոր: 

Մեկ տվիչով 3 տարբեր հաճախականությունների ընտրության հնարավորություն, տվիչների  միացման ներկառուցված երկու պորտ:

Տեխնիկական  տվյալներ՝
•
Կադրերի հաճախականություն –առնվազն 256 կադր/վ
•
Թվային ալիքների քանակը – 1024

•
Տվիչների էլեմնտների քանակը մինչև - 256

•
Նեքին հիշողություն – 80գբ
•
Կոնվեքսային տվիչի անկյունը – 70 և ավելի
•
Սեկտորային տվիչի անկյունը – 90 և ավելի
Ներկառուցած մոդուլներ՝
•
գունավոր էներգետիկ, 

•
իմպուլս-ալիքային, 

•
բարձր հաճախականության իմպուլսային, 

•
տվիչների միացման ներկառուցված երկու պորտ: 

Օգտագործման բնագավառը՝
•
մանկաբարձություն
•
գինեկոլոգիա
•
մամոլոգիա
•
ուրոլոգիա
•
կարդիո
•
պերիֆերիկ անոթներ և մանր օրգաններ
•
մանկաբուժություն
•
նեոնատոլոգիա
•
տրանսկրանիալ հետազոտումներ
•
ներորովայնային հետազոտումներ
Ռեժիմները՝
•
B, 2B, M, B+M, 4B; 

•
Իմպուլսային դոպլեր PW; 

•
Գունավոր դոպլերի բլոկ CFM; 

•
CW դոպլեր
•
Էներգետիկ դոպլեր PD; 

•
Բարձր հաճախականության իմպուլսային դոպլեր HPRF;

•
Հյուսվածքային հարմոնիայի պատկերման  բլոկ (THI):

•
Դոպլերի տվյալների ավտոմատ վերլուծություն
Ուլտրաձայնային դիագնոստիկ ծրագրերի փաթեթներ, այդ թվում` 

•
Կարդիո
•
մանկաբարձական
•
գինեկոլոգիական
•
ուրոլոգիական
•
պտղի սրտի գնահատման
•
անգիոլոգիական հետազոտումների համար
B-Mode

•
Խոշորացում – մինչև 10 

•
TGC -8

•
Ֆոկուս – 9

•
Dynamic Range – 5

•
Խորություն – 24.1

•
GSC – 7

Տեխնոլոգիաներ`

•
Multi-beam -  Ճառագայթի  թվային ստեղծման տեխնոլոգիա
•
FVFՀյուսվածքների  օպտիմալ  պատկերի  ստացման  տեխնոլոգիա, շնորհիվ արագության շտկման
•
THI Հյուսվածքային կամ 2-րդ հարմոնիկա – բարձրացնում է գծային և կոնտրաստային թույլտվության պատկերի որակը դժվար վիզուալիզացիայի դեպքում,

•
TA- Համատեղում է երկու վերոհիշյալ տեխնոլոգիաները
•
μ-Scan – Ուլտրաձայնային պատկերի ֆիլտրացման ծրագիր.  Ապահովում է եզրագծերի լավ կոնտրաստ և նվազեցնում է աղմուկի մակարդակը,                                                                                                                                      

•
DPI withcolormap – Ապահովում է օգտագործվող ռեժիմից կախված ոչ գծային ֆիլտրացիա պատկերի վրայից գունավոր կետերի հեռացման համար,

•
M-Tuning – Հետազոտվող օրգանի պատկերի կարգավորման արագացված ռեժիմ  /մեկ կոճակի սեղմամբ/ B և  D ռեժիմներում, 

•
Compoundimage – տեխնոլոգիա, որը համատեղում է ուլտրաձայնային ինֆորմացիան տարբեր հաճախականության ակուստիկ երիզներից
•
Frequency Compound– տեխնոլոգիա, որը համատեղում է ուլտրաձայնային ինֆորմացիան տարբեր 
•
Free Hand 3 D Համակարգ ՝հյուսվածքների մակերեսի ծավալային կառուցվածքի վերակառուցում,

Համակարգ՝
•
Դոպլերի տվյալների ավտոմատ վերլուծություն
•
Դոպլերային հետազոտման անկյան փոփոխության հնարավորություն  CFM և PD ռեժիմներում:

•
Հետազոտության պրոտոկոլի ծրագրավորում,

•
Տվյալների ղեկավարման մոդուլ,

•
DICOM համակարգ ` համացանցայինին տեգրացիայի հնարավարություն, տվյալների պահպանում (DICOMS toreand Verification)

•
USB 2.0 Storage:

•
Իրական ժամանակում բարդ բազմաճառագայթային սկանավորում:

•
Հյուսվածքների ակուստիկ հատկություններով  2 D պատկերման օպտիմիզացիայի ծրագիր
•
Դուպլեքս և տրիպլեքս ռեժիմներ:

•
Ազդանշանի զուգահեռ մշակում
•
Արյան հոսքի լավ վիզուալիզացիա բոլոր դոպլերային ռեժիմներում:

Լրակազմը՝
•
Կոնվեքսային տվիչ 3.7-7.0 ՄՀց: ներորովայնային հետազոտումներ, գինեկոլոգիա, ուռոլոգիա
•
Գծային տվիչ 5-15 ՄՀց՝պերիֆերիկ անոթներ, ներորովայնային, մակերեսային կառուցվածքներ և մանր օրգաններ,  ոսկրա-մկանային:  

Էլեկտրասնուցումը 220-240 Վ. 50 Հց. ստանդարտ ցանցից:

Երաշխիք՝ 1 տարի:

	
	Բակտերիոցիդ լամպ
	հատ
	1
	1
	
	
	Երկու լամպանի
	Երկու լամպանի

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը` գնման ընթացակարգի ընտրությունը կատարվել է համաձայն ՀՀ գնումների օրենքի ՇՀ ընթացակարգում ընդգրկված ցանկի

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե

	-----
	02
	01
	0,1  
	+
	----

	…
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը  11.02.2015թ.
	

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
  /Փոփոխություններ չեն եղել:
	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը / Պարզաբանումներ չեն եղել:
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	


	
	

	
	
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները 

	
	
	  ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին
	Մասնակիցների անվանումները
	Անվանում
	

	1
	
	Ուլտրաձայնային հետազոտման սարք` 2տվիչով
	
	
	
	
	
	

	
	<<Ալմեդա>> ՍՊԸ
	
	13000000
	13000000
	
	
	13000000
	13000000

	
	<<Մեդտեխսերվիս>> ՍՊԸ
	
	4870000
	4870000
	
	
	4870000
	4870000

	
	<<Մեդիտեք>> ՍՊԸ
	
	8275000
	8275000
	
	
	8275000
	8275000

	
	<<Դիավանտ>> ՍՊԸ
	
	4680000
	4680000
	
	
	4680000
	4680000

	
	<<Յունիմեդ>> ՍՊԸ
	
	3900000
	3900000
	
	
	3900000
	3900000

	2
	
	Բակտերիոցիդ լամպ
	
	
	
	
	
	

	
	<<Ալմեդա>> ՍՊԸ
	
	500000
	500000
	
	
	500000
	500000

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները`  անբավարար

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն 
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	<<Յունիմեդ>> ՍՊԸհ
	
	
	Տեւնիկական բնութագրի անհամապատասւանություն
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտի մերժման  հիմքեր։

	Մերժվել է<<Յունիմեդ>> ՍՊԸ հայտը
	ուսումնասիրություններից պարզվեց, որ ներկայացված տեխնիկական բնութագրում կան հետևյալ  անհամապատասխանությունները`  <<Վ3- ՇՀԱՊՁԲ-11/16-2015-1>> ծածկագրով  մրցույթով պահանջվող տեխնիկական բնութագրի հետ:

1. Ներկայացված բնութագրի մեջ գծային տվիչի առավելագույն հաճախականությունը ընդամենը 12 մՀՑ  է ` պահանջվող 15 ՄՀՑ-ի  փոխարեն:

2. Ներկայացված տեխնիկական բնութագրում բացակայում են հետևյալ տվյալները`  

· Կոնվեքս տվիչի անկյունը 

· Սեկտորային տվիչի անկյունը

B ռեժիմի հետևյալ տվյալներ

· Խոշորացում –մինչև 10 

· Ֆոկուս-9

· Dynamic Range -5
· GSC-7  

· TGC  -8

ուսումնասիրելով 
Samsung  Medison R3 սարքի բնութագրերի վերաբերյալ եղած  աղբյուրները  պարզվել է  հետևյալը 

· Կոնվեքսային տվիչը ունի  դիտարկման անկյույն 600  մինչ դեռ  պահանջվել է  70  և ավելի աստիճան

· Խոշորացում մինչև -10    

միայն նշված է, որ առկա է խոշորացման ֆունկցիա

· Ֆոկուս-  9                          

որևէ ապացույց չի գտնվել

· GSC-7  -                             

որևէ ապացույց չի գտնվել

· TGC  - 8                              

փոխարեն միայն 6 

Ռեժիմների մեջ բացակայում է`

· պահանջվող CW դոպլեր ռեժիմը
· պահանջվող 4B ռեժիմ

Հիմքեր`http://www.ultrasoundportables.com/images/models/Samsung%20Medison%20Portable%20Ultrasound/SonoAce%20R3/SONOACE_R3_Technical%20Specification_ver1.00.pdf  ,   http://www.medison-r3.com/,   http://www.samsung.com/us/business/health-medical/ultrasound/USS-SAR3N20/US,  http://www.samsungmedison.com/ultrasound/general-imaging/sonoace-r3/


	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	02.03.2015թ.

	Անգործության ժամկետ    /5 օր/
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	03.03.2015թ.
	10.03.2015թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը ծանուցելու ամսաթիվը
	05.03.2015թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	10.032015թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը ստորագրելու ամսաթիվը
	10.03.2015թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1
	<<Դիավանտ>> ՍՊԸ
	_<<Վ3- ՇՀԱՊՁԲ-11/16-2015/1>>-3
	10.03.2015թ.
	31.12.2015թ.
	
	4680000
	4680000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	<<Դիավանտ>> ՍՊԸ
	Ք. Երևան Կասյան 3բն. 18
	diavant77@gmail.com
	Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան ՓԲԸ

Հ/Հ 001-271543-001
	ՀՎՀՀ 00255375



	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	
	1. քանի  որ<< Ալմեդա>> ՓԲԸ-ի կողմից բակտերիոցիդ լամպի  համար առաջարկված գինը գերազանցում էր պլանով նախատեսված գնին, ապա գնի իջեցման հրավեր էր ուղարկվել  սակայն չի  ներկայացվել գնի իջեցված առաջարկ,

ուստի hանձնաժողովը որոշեց մրցույթը բակտերիոցիդ լամպի  համար  համարել չկայացած
` 

           

	

	

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով հրավեր է ուղարկվել   apranq-11-16@shh.gnumner.am  ինտերնատային հասցեին: 1102.2015թ

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործնթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն եղել:

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործնթացի շրջանակներում բողոքներ չեն եղել:

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
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Պատվիրատու`
<<Վանաձորի թիվ 3 պոլիկլինիկա>> ՊՓԲԸ տնօրեն`                  Ն. Լ. Քոչարյան
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:





